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ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 4590 
от 14.04.2018г.

Наименование пробы(образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы(образцы) отобраны на объекте: АСП «сельсовет Оружбинский», администрация.

Дата и время отбора пробы(образца): 12.04.2018 10ч. 00мин.
Дата и время доставки пробы(образца): 12.04.2018 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно -  производственный контроль.
Сотрудник отобравший пробы(образцы):
фельдшер-лаборант И Л  ООО «СуперЛаб» Муртазалиева А.З.

Основание для отбора: договор №  610 от 20.02.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы(образцы):
АСП «сельсовет Оружбинский», 368798, РД, Магарамкентскийрайон, село Оружба. 
Присутствовали при отборе проб(образцов), со стороны заказчика: Алиев Т.А.
Код пробы(образца): 4590-01/18

НД на методику отбора : ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Лицо, ответственное за проведение исследования
и составление протокола: ' ryut Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: Эфендиев М.А.

mailto:superlab05@mail.ru


Приложение к протоколу
№ 45 9 0  от 14.04.2018г.

Код
пробы(образца): 4590-01/18

Микробиологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на метод 
исследования

1 Общие колиформные 
бактерии не обнар. не допуск. КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии не обнар. не допуск. КОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число 12 50 КОЕ в 1 мл МУК 4.2.1018-01
4 Колифаги не обнар. не допуск. БОЕ в 100 мл МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О; Подпись
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А

Заключение:
Исследованная проба (образец) соответствует (не соответствует) СанПин 2.1.4.1074-01.


